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A. L. S. L., do sexo feminin~ , 5 anos de idade 
e cor amarela, foi atendida neste Servi'1o aos 9 
meses de idade com diagnostico clfnico de comu
nica'1ao interventricular (CIV) . Este diagnostico foi 
confirmado por estudo hemodinamico em 07.12.89, 
sendo por isto encaminhada a cirurgia cardlaca em 
14.12.89, para fechamento da CIV de grandes pro
por'1oes, com · patch" de pericardio bovino . Por 
apresentar bloqueio atrioventricular do 32 grau no 
pos-operatorio imediato, a paciente permaneceu com 
marcapasso proviso rio ate 0 dia 30.12.89, quando 
foi implantado 0 definitiv~ , com cabo-eletrodo 
epimiociHdico, tendo recebido alta a seguir. 

Figura 1 

(1) Chefe do Setor de Marcapasso do IMC. 
(2) Assistente do Servi~ de Cirurgia Card faca do IMC. 
(3) Chefe do Setor de Eletrofisiologia do IMC. 
(4) Chefe da Cirurgia Cardfaca do IMC. 
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Em 10.04.90, a paciente deu entrada na emer
gencia do Servi'1o , com sinais e sintomas de baixo 
debito cerebral, ocasionados porfalhas na estimula'1ao 
cardlaca artificial , devido ao aumento do limiar do 
cabo-eletrodo epimiocard ico . Mesmo sendo 0 gera
dor multiprogramavel, nao foi posslvel a corre<;ao 
dessa falha com mudan'1a de programa'1ao. Por 
isto , a paciente foi novamente encaminhada a cirur
gia, para implante de cabo-eletrodo intracavitario 
(endocardico) pela veia safena esquerda, com a 
manuten'1ao do mesmo gerador na parede abdomi
nal. Como se preconiza na literatura, junto ao ge
rador foi deixada sobra suficiente de cabo-eletrodo 
para que 0 mesmo fosse se desenrolando durante 
o crescimento da crian<;a. 

A paciente evoluiu bem, sem 0 usc de medica
'1ao , com bom ganho de peso e altura ate 22.06.93, 
quando come'1ou a apresentar sintomas semelhan
tes aos de abril de 1990. 0 eletrocardiograma realizado 

Figura 2 

Trabalho realizado no Inst~uto de Moh~stias Cardiovasculares (IMC) de Sao Jose do Rio Preto - SP. 
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Figura 3A 

Figura 38 

imediatamente mostrou um ritmo de base em blo
queio atrioventricular do 32 grau, com QRS estreito 
e com falhas na estimulat1ao cardfaca artificial (Fi
gura 1). A radiografia de t6rax em 2 incidencias, 
feita em seguida, mostrou que 0 cabo-eletrodo deixado 
na bolsa do gerador nao foi suficiente para 0 cres
cimento da criant1a, que, tendo sido superior ao 
esperado para a idade, deslocou 0 cabo-eletrodo do 
ventrfculo dire ito deixando-o, naquele momento, 
apoiado na valva tricuspide , 0 que resultava na 
estimulat1ao do atrio direito (Figura 2) . 

De imediato, a criant1a foi encaminhada a cirur
gia, para implante de novo cabo-eletrodo por pun
t1ao da veia subclavia esquerda. 0 gerador foi 
reimplantado na regiao peitoral infraclavicular, com 
bom aspecto estetico. A paciente teve alta no dia 
seguinte , sem medicat1ao e os exames realizados 
na ocasiao estao representados nas Figuras 3 e 4. 

A.L.J.L. 

Figura 4 
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