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RESUMO: Um marcapasso bicameral que utiliza um eletrodo flutuante unico para estimulayao no modo 
VDD foi implantado em 25 pacientes com disturbio da conduyao intra-cardiaca do tipo bloqueio atrioventricular 
total (21 pacientes) ou de 2Q grau (4 pacientes). Presumiu-se fum;:ao sinusal normal atraves do eletrocardiograma 
convencional e da historia clinica. As etiologias dos disturbios de conduyao foram a miocardioesclerose (22 
pacientes), cirurgica (2 pacientes) ou a doenya de Chagas (1 paciente). 0 eletrodo flutuante unico SL 60 
(Biotronik), dotado de dois sensores atriais situados a 13 cm da extremidade que contem 0 eletrodo ventricular 
unipolar, foi introduzido por via transvenosa. As medidas eletrofisiologicas (media ± erro padrao) no implante 
foram onda P de 2,87 ± 0,27 mV, QRS de 10,97 ± 0,92 mV e limiar de estimulayao ventricular de 0,51 ± 

0,04 V. 0 gerador de pulsos Dromos SL (Biotronik) foi mantido na programayao padrao. Apos implante os 
pacientes realizaram teste ergometrico e/ou eletrocardiograma ambulatorial de 24 horas. As complicayoes 
registradas foram a perda da sensibilidade atrial em dois pacientes (8%), requerendo reposicionamento do 
eletrodo, insuficiencia cronotropica ao exercicio por bradicardia sinusal em um (4%) e estimulayao de musculo 
peitoral ou inibiyao temporaria do gerador por miopotenciais em um (4%), solucionada por reprogramayao. 
Em ate 6 meses de seguimento, 24 pacientes (96%) apresentam sincronismo atrioventricular adequado grayas 
a estimulayao produzida pelo marcapasso implantado. 0 implante de um marcapasso atrioventricular sequencial 
com eletrodo flutuante unico e simples e a estimulayao VDD e efetiva em pacientes com bloqueio cardiaco 
e funyao sinusal normal. Seu uso em pacientes chagasicos deve ser avaliado, pois miopotenciais cardiacos 
reduzidos podem comprometer a sensibilidade atrial. 

DESCRITORES: marcapasso, estimulayao atrioventricular sequencial , eletrodo flutuante unico. 

INTRODUC;;AO 

Um marcapasso ideal para a estimulac;:ao card!
aca preconiza 0 sincronismo atrioventricular (A V) e 
uma resposta cronotr6pica ajustada as necessidades 
metab61icas do paciente'. A atividade sinusal e 0 

indicador mais fiel para controlar a frequencia card!
aca, sen do utilizada habitual mente nos marcapassos 
bicamerais. Contudo, este sistema de estimulac;:ao 
ainda apresenta limitac;:6es relativas ao custo, a com-

plexidade, a presenc;:a do eletrodo atrial e ao apare
cimento de arritmias2-4 • 

Visando reduzir as dificuldades e as complica
c;:6es relacionadas ao implante e a presenc;:a do ele
trodo atrial, tem side pesquisado 0 emprego de um 
marcapasso bicameral dotado de eletrodo unico, capaz 
de monitorar a atividade eletrica e manter a contrac;:ao 
ventricular sincr6nicaS-9 • Este sistema simplificado ainda 
suscita duvidas quanto a possibilidade de manter a 
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captura adequada e continua da onda P atraves do 
eletrodo fiutuante localizado no atrio direito. 

A incorporaltao da tecnologia do processo fractal 
na confecltao dos eletrodos atriais e ventriculares tem 
resultado em um melhor sinal referente ao potencial 
eletrico cardfaco e em excelente capacidade de 
estimulaltaol0'11 . Essa tecnica, se empregada no ele
trodo AV flutuante unico, pode reduzir 0 problema da 
perda do sincronismo AV ocasionada pelo marcapasso. 
No presente estudo sao apresentados os resultados 
obtidos com a estimulaltao bicameral por eletrodo 
unico flutuante em pacientes com disturbio de con
dultao AV. 

MATERIAL E METODOS 

No perfodo de agosto de 1994 a marlto de 1995, 
no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sull 
Fundaltao Universitaria de Cardiologia, um sistema de 
estimulaltao cardfaca artificial permanente composto 
de um gerador de pulsos modelo Dromos SL * e de 
um eletrodo bicameral unico flutuante SL60* foi im
plantado em 25 pacientes, sen do 13 do sexo feminino 
e 12 do masculino, com idades entre os 51 e os 83 
an os (media de 67 anos). 

As arritmias que motivaram 0 implante do 
marcapasso eram consequ€mcia de bloqueio AV total 
em 21 pacientes (84%) e de bloqueio AV de segundo 
grau, do tipo Mobitz II em 4 (16%), sendo 0 diagn6s
tico estabelecido por eletrocardiograma (ECG) con
vencional em intervalos de tempo pre-operat6rio va
riaveis. Nao foram utilizadas tecnicas especfficas para 
avaliar a funltao sinusal. 

Os disturbios de condultao AV tinham etiologia 
idiopatica em 22 pacientes (98%) , e foram inclufdos 
dois outros (8%) com cirurgia cardfaca previa e um 
(4%) com doenlta de Chagas. 

Os RX de t6rax nao revelaram cardiomegalia se
vera em qualquer dos pacientes. 

o gerador de pulsos utilizado foi 0 modele Dromos 
SL *. Este aparelho foi desenvolvido para a estimulaltao 
bicameral em modo VDD e suas caracterfsticas e 
parametros de programaltao estao expressos na Tabela 
I. Sao funltoes adicionais do gerador 0 teste de 
sensibilidade automatico, a transmissao em tempo 
real do eletrocardiograma intracavitario, 0 contador e 
o marcador de eventos, 0 monitor de tend€mcia, 0 

teste auto matico do limiar e as informaltoes referen
tes a bateria, ao pulso, ao eletrodo e a mem6ria com 
os dados do paciente e 0 numero do gerador. Dois 
outros recursos incorporados ao gerador sao 0 inter
valo AV dinamico, que e corrigido para a frequemcia 
de estimulaltao, e a redu~ao automatica do intervalo 

• Biotronik GmbH & Co. Alemanha. 
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AV na presenlta de taquicardia atrial , visando minimizar 
o risco de arritmias induzidas por reentrada. 

o eletrodo transvenoso bicameral unico SL60 e 
confeccionado em liga de Nfquel-Cromo-Molibidenio 
(MP35N) e revestido de silicone. Os condutores sao 
quadrifilamentados, permitindo maior seguranlta no 
envio do pulso e na recePltao do sinal intracardfaco 
em funltao dos movimentos mecanicos que 0 eletrodo 
sofre quando impactado na cavidade ventricular. Tanto 
a regiao distal do eletrodo ventricular (unipolar) quan
to os aneis dos eletrodos atriais (bipolar) possuem 
tecnologia de deposiltao denominada fractal22 , po is 0 

iridio que e depositado at raves da tecnologia PVD 
(Pressure Vaccum Deposition) permite que a area da 
superffcie seja multiplicada por um fator de 200 a 400 
(Figura 1). Entre as vantagens identificadas com a 
tecnologia PVD destacam-se a ampla superf fcie eletro
qufmica, a redultao significativa da perda de energia 
atraves do condutor, a sensibilidade e a estimulaltao 
mais efetivas e a redu~ao de aproximadamente 92% 
na polarizaltao eletrica, quando comparada aos ele
trodos convencionais. 

o anel distal situa-se a uma distancia de 11,13 
ou 15 cm do eletrodo ventricular. Esta variabilidade 
permite selecionar 0 tamanho apropriado de eletrodo 
com relaltao ao coraltao de cad a paciente. Nesta serie 
foi utilizado apenas 0 eletrodo de 13 cm, SL60/13, 
pois nao foram inclu fdos pacientes com cardiomegalia 
severa identificada atraves de RX de t6rax. 

A extremidade proximal do eletrodo e bifurcada 
para permitir sua conecltao do eletrodo ao gerador 
(Figura 2). 

Em todos os pacientes 0 sistema de estimulaltao 
foi implantado por via tranvenosa, sob anestesia local. 
o eletrodo foi conduzido ao endocardia do ventrfculo 
direito e posicion ado na regiao subtricuspfdea, para 
configurar um triangulo com a col una vertebral e 0 

-. 
Figura 1 - Detalhes de ampliayao em diferentes magnitudes do ele

trodo SL 60/13, mostrando a aplicayao da tecnologia fractal. 
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TABELA I 

PARAMETROS PROGRAMAVEIS DO GERADOR DROMOS SL 

Pan'imetro 

Modo 
(deflagrado) 
(comprometido) 
(outros) 

Frequencia basica 
Histerese 
Frequencia maxima 
Amplitude do pulso 
Largura do pulso 
Sensibilidade 

Retardo AV 
Retardo AV dinamico 
Periodo refratario 

Extensao do periodo 
ref rata rio atrial 

Demanda dupla 
Efeito magnetico 

ELETRODO VDD 
COMPONENTES : 
• CONEC!;AO ATRIAL BIPOLAR AO GERADOR (AI, Al) 
• CONEC!;AO VENTRICU LAR UNIPOLA R AO GERAOOR (V) 
(CONECcOES TIPO IS-I) 

· ELETRODOS ATRIA IS (AI. AI) 
· £.L£.TROOO VENTRICliLAR (V) 

A2. AI 

Valor Padrao 

VOD 

60 ppm 
desligada 
160 ppm 

4,8 V 
0,5 mseg 

A 0,2 mVa 
V 2,5 mV 
dinamico 

medio 
A 400 mseg 
V 300 mseg 

o mseg 

desligada 
assincrono 

' -n:;:!;:':'::~ 'l':,~;:::l:: ':':;" ':::i'::atl~ 

" 't ',\, ...... ,; Y " "h. " .. J 
A2 AI 

·······q zrz:p.@4 

v 

Figura 2 - 0 eletrodo SL60/13 utilizado em todos os pacientes do 
estudo. 

diafragma esquerdo, conforme preconizado por Korman. 
Foi entao efetuada uma rapida verifica9ao visual da 
posi9ao dos eletrodos atriais por escopia, cuidando
se que os mesmos estivessem situ ados em uma zona 
atrial media, com a presen9a de uma al9a adequada 
do eletrodo. Em seguida foi realizada a avalia9ao 
eletrofisiol6gica do eletrodo ventricular ja posicionado, 
bem como aferida sua fixa9ao mediante manobras 
respirat6rias executadas pelo paciente. 

A seguir, buscou-se posicionar adequadamente 
os eletrodos atriais para obten9ao do melhor potencial 
eletrico atrial ; a onda P foi continuamente monitorizada 
no analisador de pulsos ERA 300* e 0 eletrodo foi 
suavemente manipulado (introduzido ou recuado) de 
modo que os aneis atriais ficassem em local capaz 

• Biotronik GmbH & Co. Alemanha. 

Varia9ao 

VDD, VVI , VOO 
VDT, VVT 

VODc 
desligado, VDI 

30-14 ppm 
30-137 ppm 
80-185 ppm 
0,1 - 9,6 V 

0,25 - 1,0 mseg 
0,07 - 1,00 mV 
V 0,5 - 7,5 mV 

13-300 mseg, dinamico 
baixo, medio, alto, individual, desligado 

A 200 - 700 mseg 
V 250 - 400 mseg 

0 - 350 mseg 

ligada,desligada 
sincrono, assincrono 

Figura 3 - Imagem radioscopica obtida durante 0 implante do eletrodo 
SL60/13. Observar a posi9ao dos do is aneis atriais para 
sensibilidade da onda P. 

de captar a onde P de maior amplitude (Figura 3). Por 
vezes foi necessario modificar a posi9ao do eletrodo 
ventricular para obter uma al9a de cateter mais fa
voravel. 0 valor mais estavel da onda P foi registrado, 
bem como seus valores minimo e maximo. Manobras 
ventilat6rias foram novamente solicitadas ao pacien
te, visando confirmar seu efeito sobre a onda P 
monitorizada . 
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Gonclufdo 0 posicionamento, 0 eletrodo foi fixado 
a veia e conectado ao gerador, que foi sepultado no 
tecido celular subcutaneo da regiao peitoral. 

Buscou-se avaliar 0 resultado do implante do 
marcapasso Dromos SL atraves da analise dos dados 
de implante (com enfase no valor da onda P), da 
fidelidade da estimula,.:ao no perfodo em que os 
pacientes foram acompanhados por eletrocardiograma 
ambulatorial de 24 horas (sistema Holter) ou por teste 
ergometrico. 0 teste ergometrico foi realizado em 
esteira pelo protocolo de Naughton, com registro do 
ritmo cardfaco minuto a minuto durante 0 exercfcio 
e por ate 5 minutos apos a interrup,.:ao do mesmo. 

As complica,.:oes que ocorreram no perfodo pos
operatorio foram registradas. 

Foi utilizada apenas a analise estatlstica descri
tiva, tendo sido expressos os valores das medias 
como media ± erro padrao. 

RESULTADOS 

As medidas eletrofisiologicas obtidas durante 0 

implante foram: valor medio da onda P de 2,86 ± 0,27 
mV (mfnimo de 1,40 mV e maximo de 6,00 mV), valor 
medio do QRS de 10,97 ± 0,92 mV e limiar medio de 
estimula,.:ao ventricular de 0,51 ± 0,04 V. 

o primeiro paciente da serie perdeu a sensibili
dade atrial, 0 que foi identificado pelo EGG conven
cional e pelo teste ergometrico 2 meses apos 0 implante. 
o RX de t6rax revelou que os eletrodos atriais esta
yam posicionados na por,.:ao superior do atrio direito, 
na jun,.:ao com a veia cava superior. A estimula,.:ao 
foi mantida em modo VVI ate que 0 eletrodo atrial 
fosse reposicionado. Na ocasiao foi observada a fi
xa,.:ao inadequada do eletrodo na veia cefalica, 0 que 
permitiu 0 seu deslisamento e consequente desloca
mento. Outro paciente apresentou perda da sensibi
lidade atrial uma seman a ap6s a alta hospitalar. Assim, 
dois pacientes (8%) necessitaram reposicionar 0 ele
trodo para recuperar 0 sincronismo AV. 

Urn terceiro paciente (4%) apresentou bradicardia 
sinusal durante 0 teste ergometrico, sendo 0 ritmo 
cardfaco mantido pelo marcapasso ventricular duran
te os perfodos iniciais de exercfcio (Figura 4). 

Estimula,.:ao esporadica do musculo peitoral pelo 
gerador ocorreu em urn quarto paciente (4%), reque
rendo a redu,.:ao da amplitude de pulso ventricular. 0 
EGG Holter do paciente mostrou eventuais perfodos 
de inibi,.:ao da estimula,.:ao por miopotenciais, 0 que 
tambem foi corrigido por reprograma,.:ao da sensibi
lidade ventricular. 

Vinte e urn pacientes (84%) evolufram sem com
plica,.:oes e em tres (12%) os eventos indesejaveis 
foram adequadamente resolvidos. Assim, em 24 
pacientes (96%) 0 sistema de estimula,.:ao AV sequencial 
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Figura 4 - Teste ergometrico em esteira nos pacientes com incompe
tencia cronotr6pica sinusal, com registro do eletrocardiograma 
minuto a minuto. 

continua funcionando adequadamente por ate 6 meses 
de pos-operatorio, mantida a programa,.:ao padrao do 
gerador de pulso quanto a sensibilidade atrial. 0 tra,.:ado 
eletrocardiogrcifico da Figura 5 retrata a fun,.:ao ade
quada do marcapasso em urn dos pacientes da serie. 

DISGUSSAO 

o conceito da estimula,.:ao cardfaca bicameral 
com marcapasso dotado de eletrodo unico (modo 
VDD) nao e recente 12•13• GOLD REYER e cols. desen-

... rII.WJ', 

11 

Jl 

Figura 5 - Tra~ados eletrocardiognificos de um paciente com fun~ao 
adequada do marcapasso em modo VDD, obtido por 
eletrocardiograma Holter. 
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volveram um sistema com eletrodos orientados 
ortogonalmente para a parede lateral do atrio direito 
em 198114; KNUDSON e cols. sugeriram a possibili
dade do emprego de eletrodo unico para 0 sincronismo 
AV em 198215. PERCOCO e cols. referiram 0 empre
go de um eletrodo unico coaxial tripolar em 24 paci
entes, sendo a sensibilidade atrial assegurada por 
dois eletrodos semianelares, 0 que permitiu obter 
uma onda P media de 1,8 mV8. Um estudo multicentrico 
de 3 anos, conduzido por CU RZIO e cols. entre 1985 
e 1989, mostrou a estabilidade do valor de onda P, 
o que dispensava a reprogramac;:iio do marcapasso 
apos 0 ajuste inicial6 . A estabilidade do sinal fo i con
firmada por VARRIALE e cols . em outr~ estudo de 12 
meses9. A factibil idade da estimulac;:iio VDD com eletrodo 
flutuante unico com 0 uso de um gerador de pulsos 
inicialmente projetado para dois eletrodos foi confir
mada por CORNACCHIA e COIS.16. Mesmo em paci
entes portadores de eletrodos flutuantes bipolares por 
mais de 5 an os foi possfvel manter a estimulac;:iio 
VDD, evidenciando que este modo de estimulac;:iio 
pode ser utilizado por longo prazo17. Estudos com 
maior numero de casos, multicentricos ou niio, de
monstraram um desempenho satisfatorio do sistema 
de estimulac;:iio VDD com 0 usa do eletrodo flutuante 
unico, sendo 0 sincronismo AV mantido em elevada 
percentagem de pacientes submetidos a testes diver
SOS5.6.18. 

No presente trabalho obteve-se um registro 
satisfatorio da onda P apos 0 implante, com uma 
media de 2,86 mV, superior aquela observada por 
outros autores5-7.17.19. Isto pode ser atribufdo a tecnologia 
fractal utilizada na confecc;:iio dos eletrodos e ja aprovada 
para eletrodos unicamerais10.11. Destaca-se que 0 

paciente que mostrou menor amplitude de onda P 
tinha cardiopatia chagasica, capaz de determinar 
reduc;:iio na amplitude do potencial eletrico das cama
ras cardfacas20 . E importante considerar que 0 teste 
de sensibilidade atrial foi realizado em decubito dorsal 
durante 0 implante, 0 que representan uma limitac;:iio 
para a detecc;:iio permanente da onda P. Contudo, a 
inspirac;:iio profunda parece representar um teste acurado 
para verificar a fidedignidade da sensibilidade do eletrodo 
flutuante atrial utilizado para estimulac;:iio VDD6, sen
do utilizada nessa ocasiiio. 

Tem side demonstrado que, uma vez estabelecida 
uma programac;:iio satisfatoria na sensibilidade atrial 
do aparelho (e 0 valor padriio de 0,2 mV foi adequado 
em todos os implantes), a reprogramac;:iio do gerador 
niio e necessaria, pois 0 potencial atrial registrado 
pelo eletrodo flutuante se mantem estaveI5.7• 0 limi
tado tempo de acompanhamento dos pacientes niio 
permitiu uma conciusiio definitiva a esse respeito. 

A falha na le itura da at ividade eletrica atrial 
observada em dois pacientes desta serie representa 
a questiio fundamental quanto a utilizac;:iio do eletrodo 

atrial flutuante: sua confiabilidade quanto a detecc;:iio 
da onda P, tanto a medio quanto a longo prazo. A 
complicac;:iio pode ter side consequencia da inexperiencia 
com a tecnica de implante e com 0 manuseio do 
eletrodo flutuante . A perda do estfmulo atrial esta 
presente com variavel incidencia nos trabalhos ja 
mencionados, em porcentagens reduzidas5.6.21.22 (me
nos que 5%). 

Deve ser recordado que a impossibilidade de 
estimular 0 atrio representa uma limitac;:iio ao sistema 
implantado e restringe seu uso entre as indicac;:6es 
para 0 implante de um marcapasso bicameral. Paci
entes com doenc;:a do nodulo sinusal, mesmo que 
associ ada a distUrbio de conduc;:iio AV, bem como 
aqueles com bradicardia sinusal capaz de determinar 
insuficiencia cronotropica ao exercfcio, niio se bene
ficiam com a estimulac;:iio VDD. 0 emprego de um 
gerador dotado de resposta de frequemcia ventricular 
pode auxiliar se esta condic;:iio for detectada apos 0 

implante de sistema VDD (modo VDD-Rp. 

Nesta serie, em que a indicac;:iio de implante se 
baseou apenas no ECG convencional e na historia 
cllnica, um paciente apresentou uma bradiarritmia 
atrial que impossibilitava 0 aumento da frequencia 
cardfaca durante exercfcio ergometrico (Figura 4) , 
sendo 0 ritmo cardfaco mantido pela estimulac;:iio 
ventricular na frequencia pre-fixada de 70 ppm. Esta 
pode ser considerada uma indicac;:iio inadequada para 
o sistema e niio uma falha de estimulac;:iio. 

Outro problema observado foi a estimulac;:iio 
muscular peitoral que, como a inibic;:iio da estimulac;:iio 
ventricular por miopotenciais, pode-se constituir em 
complicac;:iio eventual de um sistema de estimulac;:iio 
unipolar. 

Niio foi observada arritmia do tipo fibrilac;:iio atrial 
ou taquicardia induzida pelo marcapasso, eventos 
que, se niio revertidos, tornam-se uma causa de 
comprometimento do modo VDD5.21.22. E preciso re
cordar 0 curto tempo de acompanhamento sendo que 
arritmias atriais poderiio ocorrer ao longo da evoluc;:iio 
dos pacientes. 

Um recurso adicional niio avaliado pelo trabalho 
foi a possiblidade de captura atrial atraves da estimulac;:iio 
com 0 eletrodo flutuante. Um estudo anterior mostrou 
resultados encorajadores, sendo que 94,7% dos 
pacientes responderam adequadamente e que em 
78.7% 0 limiar de estimulac;:iio foi inferior a 3,5V, 
tendo side utilizado um pulso com durac;:iio de 1,0 
mseg, sendo 0 unico efeito indesejavel a estimulac;:iio 
diafragmatica, presente em 19,2% dos pacientes23. 
Se confirmado em estudos futuros, este recurso re
presentara um uso adicional para os eletrodos flutu
antes: sincronismo AV agudo para determinados pa
cientes e 0 manuseio de taquiarritmias atriais por 
extraestfmulo. 
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Acredita-se que 0 sistema bicameral com eletro
do unico representa uma opgao adequada para os 
pacientes submetidos ao modo de estimulagao VDD, 
dada a simplicidade da tecnica (pois requer eletrodo 
unico) e 0 baixo fndice de complicagoes. Em pacien
tes portadores de cadiopatia chagasica, em que 0 

potencial eletrico das cavidades cardfacas pode estar 
reduzido e a fungao sinusal comprometida24, uma 
avaliagao especffica do sistema apresentado deve ser 
realizada. 
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SANT'ANNA, J. R. M.; KALIL, R. K.; LUCCHESE, F. A.; PRATES, P. R.; HALPERIN, C. ; TEIXEIRA FILHO, 
G.; SANTOS, M.; NESRALLA, I. A.; SCHALDACH, M. - Synchronous atrioventricular stimulation of the 
heart with a single floating electrode (Mode VDD) . Reblampa, 8(3) : 17-23, 1995. 

ABSTRACT: The Dromos SL pulse generator and the single floating electrode SL60 (Biotronik) were used 
for dual chamber pacing (mode VDD) in 25 patients with symptomatic atrioventricular (AV) block and normal 
sinus function diagnosed by baseline electrocardiogram. The etiology of the bradyarrhythmia was idiopathic 
in 22, surgical in 2 and Chagas disease in one patient. The mean P wave amplitude obtained during the 
implantation of the electrodes was 2.87 ± 0.27 mV, with the lowest value (1.4 mY) registered in the patient 
with Chagas disease. Slight variations were observed during respiratory movements. Other electrophysiological 
measures were within acceptable range. All patients were discharged with the pacemaker in VDD mode. The 
post-implant protocol consisted of an exercise test and a 24 hour Holter. Complications were loss of atrial 
sensibility in two patients (8%) , requiring repositioning of the electrode; eventual myopotential inhibition of the 
pulse generator and pectoral muscle stimulation in one patient (4%), solved by pulse generator reprogramming; 
and, chronotropic incompetence based on the behavior of the sinus rate during the treadmill test in one patient 
(4%). After 6 months of follow-up, 24 patients (96%) presented adequate function of the pacemaker in VDD 
mode. The implanted system offers simple, safe and satisfactory AV synchronous stimulation of the heart in 
patients with AV block and normal sinus function. Use of this pacemaker for patients with Chagas disease 
must be further investigated. 

DESCRI PTORS: cardiac pacemaker, synchronous atrio-ventricular stimulation, single floating electrode. 
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