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цель исследования – разработка методического подхода для определения биоваров Brucella suis методом 
мультилокусной пцр с учетом результатов в режиме реального времени. материалы и методы. в работе ис-
пользовали 16 штаммов B. suis различных биоваров, по 2 шт. – B. neotomae и B. canis. определение таксоно-
мической принадлежности штаммов бруцелл осуществляли по протоколам Bruce-ladder, Suis-ladder, бру-диФ. 
подбор праймеров и зондов проводили с помощью программного обеспечения на сайте www.genscript.com и 
программы GeneRanner 6.5.52. Фрагментное секвенирование по сэнгеру осуществляли на генетическом анали-
заторе 3500 XL в соответствии с рекомендациями производителя. оценку гомологии нуклеотидных последова-
тельностей проводили по алгоритму BLAST, используя базу данных GenBank NCBI. результаты и обсуждение.  
у штаммов B. suis различных биоваров проведен анализ структурной организации геномных островов IncP и GI-3. 
установлено, что у штаммов 2, 4 биоваров B. suis и B. canis в результате гомологичной рекомбинации в геномном 
острове IncP утрачена концевая часть гена BRA0368, включающая 21 нуклеотид (повторяющийся в гене BRA0367) 
и стоп-кодон TAA, а также практически полностью последовательность гена BRA0367. прямой повтор из 21 ну-
клеотида и стоп-кодона TGA гена BRA0367 заместил аналогичную область гена BRA0368, что привело к образова-
нию делеции размером 185 п.н. в структуре GI-3 отличий у биоваров отмечено не было. полученные результаты 
позволили разработать подход (Suis-диФ) для дифференциации биоваров B. suis, основанный на амплификации 
генов, расположенных в геномных островах IncP и GI-3, методом пцр с учетом результатов в режиме реального 
времени. подтверждена его специфичность при исследовании штаммов B. suis из фонда государственной кол-
лекции патогенных бактерий Фкуз роснипчи «микроб». проведенные исследования расширяют и дополняют 
сведения о генетической неоднородности видов и биоваров бруцелл. предложенный способ определения биова-
ров B. suis методом мультилокусной пцр с учетом результатов в режиме реального времени расширяет возмож-
ности идентификации бруцелл с помощью молекулярно-генетических методов.
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Abstract. The aim of the study was to develop a methodological approach to determination of Brucella suis bio-
vars through multilocus PCR with real-time registration of results. Materials and methods. We used 16 strains of 
B. suis of various biovars, B. neotomae and B. canis – 2 strains of each. Determination of the taxonomic affiliation 
of Brucella strains was carried out according to the Bruce-ladder, Suis-ladder, BRU-DIF protocols. The selection of 
primers and probes was performed using the software on the website www.genscript.com and the GeneRanner 6.5.52 
program. Fragment sequencing according to Sanger was performed on a 3500 XL genetic analyzer in accordance with 
the manufacturer’s recommendations. Nucleotide sequence homology was assessed using the BLAST algorithm and the 
GenBank NCBI database. Results and discussion. An analysis of the structural organization of IncP and GI-3 genomic 
islands has been carried out in B. suis strains of various biovars. It has been established that in strains of B. suis II, IV 
biovars and B. canis, the terminal part of the BRA0368 gene, comprising 21 nucleotides (repeated in the BRA0367 gene) 
and the “TAA” stop codon, as well as almost the entire sequence of the BRA0367 gene were lost, owing to homologous 
recombination in the IncP genome island. A 21-nucleotide direct repeat and the “TGA” stop codon of the BRA0367 gene 
replaced the analogous region of the BRA0368 gene which resulted in the deletion the size of 185 bp. No differences have 
been noted in the structure of GI-3 in biovars. The evidence obtained made it possible to develop the approach (Suis-
DIF) for differentiating B. suis biovars, based on the amplification of genes located in the IncP and GI-3 genomic islands 
using real-time PCR. Its specificity was confirmed in the study of B. suis strains from the fund of the State Collection 
of Pathogenic Bacteria of the Russian Research Anti-Plague Institute “Microbe”. The conducted studies expand and 
supplement the data on the genetic heterogeneity of Brucella species and biovars. The proposed method for differentiat-
ing biovars of B. suis using multilocus PCR with real-time registration of results enhances the capacities for Brucella 
identification using molecular-genetic methods.
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возбудитель бруцеллеза относится к роду 
Brucella, включающему на сегодняшний день 12 са-
мостоятельных видов: B. abortus (7 биоваров), B. me-
litensis (3 биовара), B. suis (5 биоваров), B. canis, 
B. ovis, B. neotomae, B. ceti, B. pinnipedialis, B. microti, 
B. inopinata, B. papionis, B. vulpis. наиболее вирулент-
ными для человека являются B. melitensis, B. abortus 
и B. suis 1–4-го биоваров. поэтому при идентифика-
ции патогена представляется необходимым опреде-
ление его видовой и биоварной принадлежности. для 
решения данной задачи накоплен положительный 
опыт по применению полимеразной цепной реакции 
(пцр) с электрофоретическим и гибридизационно-
флуоресцентным учетом результатов [1–5].

для дифференциации биоваров B. suis разра-
ботан и рекомендован воз протокол Suis-ladder [3], 
основанный на амплификации локусов BMEI1426 
(делетирован у B. canis), BMEI1688 (амплифициру-
ется только у B. suis 2-го и 4-го биоваров), BR1080 
(делетирован у B. suis 2-го биовара), BMEI0205 
(Bruce 11 – содержит VNTRs, различающие биовары 
B. suis). ампликоны визуализируют и определяют 
их размер после проведения электрофореза в агароз-
ном геле. ранее нами при идентификации штаммов 
бруцелл из фонда государственной коллекции пато-
генных бактерий Фкуз роснипчи «микроб» было 
установлено, что профиль амплификации по прото-
колу Suis-ladder для ряда штаммов B. suis 5-го биова-
ра не совпал ни с одним из представленных в данном 
протоколе [6]. это связано с тем, что у данных штам-
мов в локусе BMEI0205 было выявлено семь повто-
ров VNTR вместо девяти, описанных в протоколе. 
возможно, с увеличением количества исследуемых 
штаммов будут получены новые профили амплифи-
кации, что потребует внесения дополнений в про-
токол Suis-ladder. в связи с этим представляется ак-
туальной разработка иных способов внутривидовой 
дифференциации B. suis с помощью молекулярно-
генетических технологий. 

целью работы являлась разработка методиче-
ского подхода для определения биоваров B. suis ме-
тодом мультилокусной пцр с учетом результатов в 
режиме реального времени (пцр-рв). 

материалы и методы

в работе использовали 20 штаммов бруцелл, из 
них 5 – B. suis 1-го биовара, 2 – B. suis 2-го биовара, 
1 – B. suis 3-го биовара, 2 – B. suis 4-го биовара, 6 – 

B. suis 5-го биовара, 2 – B. neotomae, 2 – B. сanis. все 
культуры получены из государственной коллекции 
патогенных бактерий роснипчи «микроб». 

Штаммы возбудителя бруцеллеза выращива-
ли на эритрит-агаре (нии им. мечникова, москва) 
(рн 7,2) при температуре (37±1) °с в течение 
48 ч. из выросших культур готовили суспензии в 
2 мл 0,9 % раствора натрия хлорида по отрасле-
вому стандартному образцу мутности 10 единиц 
Фгбу «нцэсмп» – осо 42-28-85-п (10ме), что 
соответствовало 1,6·109 м.к./мл для возбудителя 
бруцеллеза. затем десятикратными разведениями в 
0,9 % растворе натрия хлорида микробные взвеси 
доводили до концентрации 1·103 м.к./мл. количество 
клеток в приготовленных разведениях проверяли пу-
тем высева из концентрации 1·103 м.к./мл по 0,1 мл 
микробной взвеси (100 м.к.) каждого тест-штамма 
на три чашки петри с соответствующей средой.

для обеззараживания проб к ним добавля-
ли мертиолят натрия до конечной концентрации 
1:10000 (0,01 %), прогревали при 56 °с в течение 
30 мин, с последующим смешиванием 100 мкл полу-
ченной суспензии с лизирующим буфером на основе 
6-молярного гуанидинизотиоцианата в объеме, ука-
занном в инструкции к набору для выделения днк, 
и инкубированием в течение 15 мин при температу-
ре (65±1) °с. выделение днк осуществляли с по-
мощью набора «днк-сорб в». работу проводили в 
соответствии с инструкцией к препарату.

постановку пцр с гибридизационно-флуорес-
центным учетом результатов осуществляли на при-
боре типа RotorGene (Qiagen, германия) и CFX96 
(BioRad, сШа), а с электрофоретической детек-
цией – на амплификаторе Mastercycler (Eppendorf, 
германия) и в камере SybCell GT (BioRad, сШа) в 
2 % агарозном геле.

определение таксономической принадлежно-
сти штаммов бруцелл осуществляли по протоколам 
Bruce-ladder и Suis-ladder в соответствии с рекомен-
дациями авторов [2, 3] и по разработанному нами ра-
нее протоколу бру-диФ [7].

Фрагментное секвенирование по сэнгеру осу-
ществляли на генетическом анализаторе 3500 XL в 
соответствии с рекомендациями производителя.

подбор праймеров и зондов проводили с по-
мощью программного обеспечения на сайте www. 
genscript.com (Bioinformatics Tools / Molecular Biolo-
gy / Real-time PCR (TaqMan) Primer Design) и про-
граммы GeneRunner 6.5.52. оценку гомологии по-

Key words: multilocus PCR, intraspecific differentiation, Brucella suis, biovars, IncP and GI-3 genomic islands, 
structural organization, Sanger fragment sequencing.
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следовательностей – по алгоритму BLAST, исполь-
зуя базу данных GenBank NCBI.

результаты и обсуждение

Выбор ДНК-мишеней для определения биова-
ров B. suis методом мультилокусной ПЦР с уче-
том результатов в режиме реального времени. 
ранее нами были разработаны методические подходы 
и диагностические препараты на их основе для опре-
деления видовой принадлежности бруцелл (B. abor-
tus, B. melitensis, B. suis, B. ovis, B. canis, B. neotomae) 
методом мультилокусной пцр с учетом результатов в 
режиме реального времени [1, 7]. результаты исследо-
вания подтвердили перспективность использования в 
качестве днк-мишеней для этих целей генов, кото-
рые в разной степени встречаются у отдельных ви-
дов патогена. в связи с этим, приступая к разработке 
способа дифференциации биоваров B. suis методом 
пцр-рв, необходимо было провести поиск локусов 

как лежащих в консервативных участках генома (в 
отличие от протокола Suis-ladder), так и делетирован-
ных у определенных биоваров. 

особого внимания в данном направлении за-
служивают геномный остров IncP, характерный для 
B. suis 1–4-го биоваров, B. canis и B. microti, и GI-3, 
отсутствующий у данных видов [8, 9].

при изучении in silico встречаемости генов, 
входящих в остров IncP (BRA0362–BRA0379 по 
нук леотидной последовательности B. suis 1330, хро-
мосома 2, GenBank NCBI № AE014292), нами было 
показано, что локус BRA0367 обнаруживается не во 
всех геномах B. suis и B. canis [1]. поэтому проведен 
мониторинг in vitro генов острова у штаммов данных 
видов и дополнительно B. neotomae методом пцр с 
электрофоретическим учетом результатов. подбор 
специфичных праймеров осуществляли на осно-
ве нуклеотидной последовательности B. suis 1330 
(GenBank NCBI № AE014292) с помощью програм-
мы GeneRunner 6.5.52. (табл. 1).

Таблица 1 / Table 1
результаты амплификации с праймерами на гены острова IncP у штаммов B. suis, B. canis, B. neotomae

Results of amplification with primers for IncP island genes in B. suis, B. canis, B. neotomae strains

локус
Locus

нуклеотидная последовательность праймеров, 5’-3’
Nucleotide sequence of primers, 5’-3’

образование специфичных ампликонов
Formation of specific amplicons

биовары B. suis
Biovars of B. suis B. canis B. neotomae

1 2 3 4 5

BRA0362
F: aaatgcgattgaggctatc
R: ggtcgccattcacctttg

+ + + + – + +

BRA0363
F: aaagaattaaggagagcaag

R: atcaatccatgcctcgac
+ + + + – + +

BRA0364
F: atgagtagccgaaacagc
R: tgccaccctttccttctc

+ + + + – + +

BRA0365
F: tacctcgctgccgttcttc

R: gcagctcgatgcactggataag
+ + + + – + +

BRA0366
F: acgtctccgattgagagttaac
R: cgcctgctagccaagaatc

+ + + + – + +

BRA0367
F: cggctgcggaattggtcatc
R: tgattgccgccctctgtctc

+ – + – – – –

BRA0368
F: tttcacggctgcggaattg
R: ccagccgcatgttcaacac

+ + + + – + +

BRA0370
F: tcagtgggccgcgtaatag

R: cggcctagcaagagcgttatg
+ + + + – + +

BRA0371
F: cccttgctgatcctttcc

R: aaacttgacaatgaggcag
+ + + + – + +

BRA0372
F: aaatgcgattgaggctatc
R: ctcagcgagccacaatttc

+ + + + – + +

BRA0373
F: atgatcgcacatcgcatcaacc
R: gcaccttgttgatggccacatg

+ + + + – + +

BRA0374
F: tacgtttcgtcgtcgcgtccac

R: aaggtggcagtagcggcaaacc
+ + + + – + +

BRA0375
F: ctgggcgtggttcttgatg

R: gatccgaggagagcgttcaac
+ + + + – + +

BRA0376
F: tcaaggctgttggattcg

R: acggctacatcatcaagag
+ + + + – + +

BRA0377
F: tccaaatctgataccaaatagc

R: cgcaatcgcctcactattc
+ + + + – + +

BRA0379
F: tcatggcttcttgatgctg

R: atcaaagaggaagccacgaac
+ + + + – + +
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установлено, что при исследовании штаммов 
B. suis 2-го и 4-го биоваров, B. canis и B. neotomae 
отсутствуют амплификации с праймерами, фланки-
рующими локус BRA0367. для штаммов B. suis 5-го 
биовара отмечено отсутствие всего острова IncP, что 
совпадает с данными M. Mancilla et al. [8]. 

протяженность делеции локуса BRA0367 опре-
делена с помощью праймеров, фланкирующих фраг-
мент BRA0366–BRA0368 размером 538 п.н.: del1456 
5’-GCATCCCAAGAGCCACAAG-3’ и del1993 
5’-AACGTGCAGCAGCTCCAGAAG-3’. эти прай-
меры при исследовании штаммов B. suis 1–4-го био-
варов и B. canis методом пцр инициировали синтез 
специфичных ампликонов. проведено определение 
их нуклеотидной последовательности методом фраг-
ментного секвенирования по сэнгеру (рис. 1).

установлено, что у изученных в данной рабо-
те штаммов 2-го биовара – B. suis и-99, 4-го био-
вара – B. suis 40 и B. canis 6/66 в результате гомоло-
гичной рекомбинации утрачена концевая часть гена 
BRA0368, включающая 21 нуклеотид (повторяю-
щийся у гена BRA0367) и стоп-кодон TAA, а также 
практически полностью – последовательность гена 
BRA0367. прямой повтор из 21 нуклеотида и стоп-
кодона TGA гена BRA0367 заместил аналогичную 
область гена BRA0368 (рис. 1). при такой генетиче-
ской перестройке размер делеции составил 185 п.н.

последующий анализ известных геномов бру-
целл in silico показал, что выявленная делеция 
характерна для пяти штаммов B. suis 2-го биова-
ра (Bs143CITA, Bs364CITA, PT09172, PT09143, 
Bs396CITA), двух штаммов B. suis 4-го био-
вара (40, BSP), девяти штаммов B. canis (GB1, 
FDAARGOS_420, 2010009751, 2009013648, 
2009004498, RM6/66, SVA13, Oliveri, HSK A52141), 
четырех штаммов B. neotomae (NCTC10084, 
NCTC10071, NCTC10070, 5K33). у штаммов B. suis 
1-го и 3-го биоваров 60, 686, S2, 1330 и B. microti 
CCM 4915 гены BRA0366–BRA0368 были интакт-
ными. Штаммы B. ceti и представители Brucella 
spp. оказались гетерогенными по структуре острова 
IncP: содержали как интактные BRA0366–BRA0368, 
так и делецию локуса BRA0367. 

на следующем этапе с использованием базы дан-
ных GenBank NCBI у штаммов бруцелл разных видов 
проанализирована структура геномного острова GI-3 
(BMEI1674–BMEI1703 по нуклеотидной последова-
тельности B. melitensis 16M, хромосома 1, GenBank 
NCBI № AE008917). гены, входящие в состав GI-3, 
выявлены у штаммов B. abortus, B. melitensis, B. ovis, 
B. ceti, B. pinnipedialis, B. suis 2-го и 5-го биоваров, 
что в полной мере согласуется с данными M. Mancilla 
et al. [8], а также I. Lopez-Goni et al. [3], которые при 
разработке протокола Suis-ladder наблюдали ампли-
фикацию локуса BMEI1688 острова GI-3 у штаммов 
B. suis 2-го и 5-го биоваров. при этом делеций или 
вставок в данной области не отмечено.

собственные исследования и анализ депониро-
ванных геномов бруцелл позволили выбрать в каче-

стве перспективных днк-мишеней для дифферен-
циации биоваров B. suis методом пцр-рв локусы: 
BRA0367 – делетирован у B. suis 2-го и 4-го биова-
ров, B. canis, B. neotomae; BRA0378 – делетирован 
у B. suis 5-го биовара, BMEI1683 – делетирован у 
B. suis 1, 3 и 4-го биоваров; и локус BR0262, кото-
рый был использован нами ранее как специфичный 
для B. suis / B. canis / B. neotomae [1]. поскольку раз-
рабатываемый методический подход будет направ-
лен на внутривидовую дифференцию выделенных 
культур B. suis, то для снижения риска получения 
неспецифичных результатов из-за присутствия этих 
локусов у других видов бруцелл необходима пред-
варительная идентификация B. suis с использовани-
ем какого-либо протокола Bruce-ladder, бру-диФ 
или диагностического препарата «бру-диФ-ргФ», 
«ом-скрин-бруцелла-рв». поэтому вся последую-
щая работа выполнялась только на штаммах B. suis.

Разработка и условия проведения мульти-
локусной ПЦР с учетом результатов в режи-
ме реального времени для определения биоваров 
B. suis. на основе нуклеотидной последовательно-
сти указанных генов подобраны олигонуклеотид-
ные праймеры и зонды TaqMan, обеспечивающие 
амплификацию с учетом результатов в режиме ре-
ального времени (табл. 2). в состав зондов для воз-
можности проведения реакции в мультилокусном 
формате были введены флуоресцентные метки и 
гасители флуоресценции FAM-BHQ1, R6G-BHQ1, 
ROX-BHQ2, Cy5-BHQ2.

в ходе ряда экспериментов определены опти-
мальные условия амплификации фрагментов указан-
ных локусов с учетом результатов в режиме реально-
го времени. установлено, что образование флуорес-
центного сигнала по соответствующим каналам на-
блюдалось при проведении реакции в моноформате, 
тогда как в мультилокусном формате сразу с четырь-
мя парами праймеров и зондов накопление флуорес-
ценции отсутствовало. возможно, это связано с тем, 
что локусы BRA0367 и BRA0378 расположены близ-
ко друг к другу. для решения данного вопроса пред-
ложено осуществлять реакцию в двух реакционных 
смесях: GO – с праймерами и зондами, комплемен-
тарными локусам BR0262 и BRA0367, и RY – ком-
плементарными локусам BMEI1683 и BRA0378. при 
таком подходе наблюдалось эффективная амплифи-
кация всех выбранных локусов (рис. 2).

программа амплификации в двух реакцион-
ных смесях адаптирована для амплификаторов 
RotorGene Q (Qiagen, германия) и CFX96 (BioRad, 
сШа) и включала предварительную денатурацию 
при температуре 95 °с в течение 5 мин; 10 циклов 
95 °с – 30 с, 56 °с – 30 с, 72 °с – 10 с; 35 циклов 
95 °с – 30 с, 56 °с – 30 с (учет флуоресценции), 
72 °с – 10 с. для всех красителей в случае исполь-
зования термоциклера RotorGene Q – границы зна-
чений по усилению сигнала 5 и 10. для реакционной 
смеси GO регистрацию флуоресценции осущест-
вляли по каналам FAM и ROX, для реакционной 
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Таблица 2 / Table 2
нуклеотидная последовательность праймеров и зондов, подобранных в данной работе для определения  

биоварной принадлежности B. suis, и амплификация днк-мишеней с их участием у штаммов различных биоваров
Nucleotide sequence of primers and probes selected within the frames of this work to determine  

the biovar affiliation of B. suis and amplification of DNA targets with their participation in strains of various biovars

локус
Locus

нуклеотидная последовательность праймеров и зондов, 5’-3’
Nucleotide sequence of primers and probes, 5’-3’

наличие амплификации
Amplification

Bs
1 bv

Bs
2 bv

Bs
3 bv

Bs
4 bv

Bs
5 bv

BR0262
F: CTTGGTTTGTAGCGGTTGAC
R: AAACGTCTTCGTCTCCTCAG

P: FAM-ATTCGATCCTCTTCAAGCGCCGT-RTQ1
+ + + + +

BMEI1683
F: ATGACGGGAAATGTCGCTTG
R: GCCAATTAAGCGACGCAATC

P: R6G-CGCGTGCAGTTCTCTCTTGCTGA-RTQ1
– + – – +

BRA0367
F: CAGTGCCGACCCACCAAG

R: GATTTCTAAGGCGCTGATTGC
P: ROX-CGCCCTCTGTCTCGTCTCGGCC-BHQ2

+ – + – –

BRA0378
F: AGCATTTCCTCGTACCCACA
R: TGGGTCCACACATCATCGAA

P: Cy5-CGCGCAAGACAACCCACAGC-BHQ2
+ + + + –

рис. 2. результаты амплификации выбранных локусов в мультилокусном формате при исследовании штаммов B. suis различных био-
варов (учет результатов в режиме реального времени на термоциклере RotorGene Q)

Fig. 2. The results of amplification of selected loci in a multilocus format in the study of B. suis strains of various biovars (recording of results 
in real time mode on the RotorGene Q thermal cycler)
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смеси-2 – по каналам JOE/HEX и Cy5/Quasar 670. 
при использовании амплификатора RotorGene Q по-
казатели для учета результатов следующие: устра-
нение выбросов – 10 %, Threshold/порог по каналу 
FAM и Cy5 – 0,05, JOE и ROX – 0,1, коррекция укло-
на – не используется.

Чувствительность и специфичность муль-
тилокусной ПЦР Suis-ДИФ. для определения чув-
ствительности и специфичности предложенного 
подхода (Suis-диФ) исследовали штаммы бруцелл 
различных видов и биоваров (табл. 3). установлено, 
что определение биоваров B. suis, выполненное с 
помощью предложенного протокола Suis-диФ, по 
большинству штаммов совпало с данными, получен-
ными по протоколу Suis-ladder. более того, удалось 
идентифицировать биовар у двух штаммов B. suis – 
с-450 и с-451, выделенных из органов лесной мыши 
в малгобекском районе республики ингушетия, для 
которых определить биовар с помощью системы Suis-
ladder не представлялось возможным. полученный у 
них профиль амплификации (774/488/278/197 п.н.) не 
представлен в указанном протоколе [6]. количество 
VNTR в локусе BMEI0205 было наиболее близким, 
но не идентичным для штаммов B. suis 5-го биовара. 
при использовании днк-мишеней, предложенных 
нами, амплификационный профиль этих штаммов 
оказался идентичным профилю штаммов B. suis 5-го 
биовара. это, с одной стороны, говорит о хорошей 
биовар-дискриминирующей способности предложен-
ного подхода Suis-диФ, а с другой – о наличии нового 
VNTR-профиля для штаммов B. suis 5-го биовара.

чувствительность разработанной мультилокус-
ной пцр составила 1·105 м.к./мл. при такой концен-
трации патогена во всех случаях вне зависимости от 
биоварной принадлежности наблюдалось образова-
ние флуоресцентных сигналов по соответствующим 
каналам.

таким образом, предложен методический под-
ход, обеспечивающий определение биоваров B. suis 
на основании выявления генов, расположенных в ге-
номных островах IncP и GI-3, методом пцр с учетом 
результатов в режиме реального времени. результаты 
экспериментов и анализ имеющихся в базе данных 
GenBank NCBI нуклеотидных последовательностей 
бруцелл свидетельствуют о различиях в структур-
ной организации и встречаемости данных островов 
у разных биоваров патогена. для выполнения ана-
лиза разработана мультилокусная пцр Suis-диФ и 
подтверждена ее специфичность при исследовании 
штаммов B. suis из фонда государственной коллек-
ции патогенных бактерий роснипчи «микроб». 
различия в структуре IncP и GI-3 островов у штам-
мов B. suis могут быть связаны с адаптацией пато-
гена к определенным носителям: свиньи – 1-й и 3-й 
биовары, зайцы и кабаны – 2-й биовар, северные 
олени – 4-й биовар, мышевидные грызуны – 5-й био-
вар. проведенные исследования расширяют и до-
полняют сведения о генетической неоднородности 
видов и биоваров бруцелл, что играет важную роль 
в понимании процесса персистенции возбудителя в 
макроорганизме и его эволюции.

конфликт интересов. авторы подтверждают 
отсутствие конфликта финансовых/нефинансовых 
интересов, связанных с написанием статьи.
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результаты определения специфичности разработанной мультилокусной Пцр Suis-диф

The results of determining the specificity of the developed multilocus PCR Suis-DIF

Штаммы
Strains

биовар
Biovar

специфичная флуоресценция
Specific fluorescence

результаты исследования 
Research results

пцр-смесь GO
PCR-mix GO

пцр-смесь RY
PCR-mix RY

разработанная мультилокусная пцр 
Suis-диФ

Developed multilocus PCR  
Suis-DIF

Suis-ladder
BR0262 BRA0367 BMEI1683 BRA0378

Green Orange Yellow Red

B. suis 1330, 31, 6, и-100, 463 1 + + – + bv 1/3 bv 1

B. suis Thomsen, и-99 2 + – + + bv 2 bv 2

B. suis 686 3 + + – + bv 1/3 bv 3

B. suis 40, 214-23 4 + – – + bv 4 bv 4

B. suis 513, с-445, 89, 470 5 + – + – bv 5 bv 5

B. suis с-450, с-451
н/о
n/d

+ – + – bv 5
н/и
n/i

примечание :  bv – биовар, н/о – не определено, н/и – биовар не идентифицируется, поскольку при использовании системы Suis-ladder по-
лучен амплификационный профиль, не описанный в данном протоколе [6].

No te :  bv – biovar, n/d – not determined, n/i – biovar not identified, because when using the Suis-ladder system, an amplification profile was obtained 
that was not described in this protocol [6].
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