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[目的】

血液浄化療法の進歩に伴い､治療装置の開

発も進歩 している｡当院でも血液浄化装置と

してJUN- 500(りべ循研社製)を使用 し

ているが､高流量､各種血液浄化に対応可能

なJUN- 505を使用する機会を得たので､

従来使用 しているJUN- 500と比較検討

した｡

【対象】

敗血症症例 1例､急性腎不全症例 1例にCH

DFを施行 し､血小板減少性紫斑病症例 1例

にCHDF及びDFPPを施行した｡

【方法】

JUN- 500､JUN- 505を使用 し､

持続血液漉過透析(以下､CHDF)と二重淀

過血菜交換療法 (以下､D FPP)を施行 し.

装置間での比較を行った｡

cHD Fは従来通 りの専用回路 JCH- H

を用いて施行 した｡

DFPPはウベ循研に､現在 DFPP専用

回路がないため､我々は通常使用する回路一

式に JCH- 10Bの血液回路のみを併用 し

て回路を作成 した｡(図 1)

一次漉過から二次膜入口までの回路に､ C

HDF同様に漉過回路を使用 し､従来の廃液

口を二次膜入口に取 り付けた｡

二次膜入口圧は漉過回路の計量部 を用いて

JUN- 500ではマノメータに接続 し､ J

uN- 505では外部圧力計に接続 し､圧力

監視を行った｡

二次膜からの二次漉過ぎ夜は透析液回路を使

用 した｡
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図 1 DEPP回路図



その上部に三活 と輸液ポンプにてアルブミ

ン注入を行 った｡

二次膜か らの廃液は補液回路を使用 した｡

【結果】

JUN- 500は､シリンジ取 り付け部分

が下側で視認性が悪 く､取 り付けが不十分で

あった場合などでは誤注入する問題があ り､

機械の運搬時にシ IJンジ先端部をぶつけるな

どの危険性 もあった｡また､二次膜側圧力測

定にマノメーターを使用するため警報設定が

不可能であった｡(図 2-a)

JUN- 505は､シリンジ取 り付け部分

が上部にあ り操作性に優れ､確認 も容易であ

った｡また外部圧力ポー トが付属 されている

ため､ D FPP施行時では､二次膜側圧力測

定が可能で警報設定ができたDオ プションで

バ ッテ リーや加温器 2つを装備す ることがで

きる｡(図 2-b)

操作､表示画面と しては (図 3-a､b､C)､J

uN- 500では圧力表示画面とその他の表

示画面は切 り替えが必要であったが､ JUN

- 505では一画面表示 となってお り確認が

容易であ り､また､フロー園によ り画面上で

の動作確認ができ､ トレン ドグラフによる圧

力経時的変化が､夜間のコール時や定期点検

時の確認 を容易であった｡(図 4､図 5)

[考等]

血液浄化装置は､治療法の確立 と共に進歩

してお り.特にCH D F等の集中治療領域で

の体液管理には十分な精度を有 した装置が必

要である｡ CH D F装置の精度 と しては､前

田らはり JUN- 500は invitroのテス ト

において､各ポ ンプの誤差率が 0.08か ら0.8%
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程度であり､CHD Fを行う場合､ 1%以内

の精度のポンプが必要であると報告 し､計量

フィー ドバック制御機構が十分な機能を有し

ていることを示 した｡しかし.今回本装置を

DFPPに応用 したが､計量機構を使用でき

ないため､バランスに対する問題が生じた｡

そこで水回しにおいてJUN-500の各ポ

ンプの誤差率を計測 した｡(義)その結果は､

補液 8.5% 透析液 12.6%､漉液 7.5% という

ものであり､実際に一時間あたり30m l程

度の誤差となるため､短時間の血液浄化治療

ではあるが､施行中は血圧などのバイタルチ

ェックが重要であり､その上での臨床使用は

可能であると考えられた｡

(義)計宜器使用 しない場合の誤差率

時間hr 誤責宜 .,-J-苧 I,I--;5-誤重準 -I--- .,---補液mt透析mlろ過nd 補液% 透析% ろ過鞘
1 -65 -55 -65- 13 ll 6.5
2 -20 -70 -95 4 14 9.5
ー3 -35 -55 -65 7 ll 6.5
4 -50 -70 -75 10 14 7.5

+ 条件 :OBIOOml/min､補液500ml/min､

透析 500ml/min､ろ過 100ml/min

今回JUN- 500､ JUN-505に両

装置においてCHDF､ DFPPを経験 した

が､安全性･操作性 ･視認性といった面におい

ては､JUNl 505は優れており､同一機

種で各血液浄化療法への対応が可能な装置が

有用であると考えられた｡

【要約】

JUN-500 を臨床使用しJUN-5

00との比較において次のような長所が知見

として得られた｡

1 シリンジポンプ位置が上部にあり残量の

目視が容易であった｡

2 シリンジポンプの衝撃､衝突による誤注

入の危険を回避できた｡

3 外部圧力ポー トが備わりDFPP時の二

次膜圧の警報設定が可能であった｡

4 高流量での透析治療が可能である｡

5 一画面表示でかつ遠隔視が可能なため治

療中ス9'ッフよる確認が容易であった｡

【結論】

JUN-505はJUN-500と比較す

ると､安全性に優れており､多種の血液浄化

療法にも対応が可能であった｡
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